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Olkusz, dnia 17 czerwca 2026 roku

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółkaz o.o.
ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz

DECYZJAnri
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2025r. poz. 1691), art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2024 r. poz. 416 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2026r. o zmianieustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęi zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2026r. poz. 605), 8 10 ust. 1 i ust. 2 oraz zał. nr 6 do rozporządzenia Ministra
Zdrowiaz dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz.
U. z 2017r. poz. 2294), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Spółka z
o.o. ul. Kluczewska 4 w Olkuszuz dnia 25 maja 2026r. znak NL/12/2026,w sprawie:
zatwierdzenia Laboratorium Badania Wodyi Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółkaz o.o. ul. Kluczewska 4 w Olkuszu, jako jednostki kompetentnej do prowadzenia badań próbek
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu zatwierdzado dnia 18 czerwca 2027r.
- system jakości prowadzonych w Laboratorium Badania Wodyi Ścieków Przedsiębiorstwa
Wodociągówi Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kluczewska 4 w Olkuszu badań wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi w zakresie:

Badany parametr_|Norma/ procedura Technika badawcza Zakres badania
4% PN-EN ISO 7027- nefelometrycznaMętność 1:2016-09 0,10-20 NTU

PN-EN ISO 7887:2012 ,Barwa Metoda D wizualna 5-50 mg/l Pt

sensoryczna,
Zapach nie PN-EN 1622-2006 uproszczona, wyboru
akredytowana niewymuszonego, test

parzysty
sensoryczna,

Smaknie PN-EN 1622-2006 uproszczona, wyboru
akredytowana niewymuszonego, test

parzysty
pH PN-EN ISO 10523:2012_| potencjometryczna 2,0-12,0

IP/PB/110 wyd.1 z dn.
, 01.07.2025 naAmonowy jon podstawie metody spektrofotometryczna|0,10-1,2 mg/l

HACH LANGEnr 8038

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu
32-300 Olkusz, Al. 1000-iecia 13A
tel.: (+48) 32 754 57 20, fax: (+48) 32 754 57 50
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IP/PB/14 wyd. 6 z dn.
01.07.2021 na
podstawie metody spektrofotometryczna|0,015-1,00 mg/l

Azotyny
HACH LANGEnr 8507

chromatografia
PM-EN ISO 10304- jonowaz detekcją

_
1:2009+AC:2012 konduktometryczną||©925-0,50 mg/l

(IC-CD)

IP/PB/87 wyd.4 z dn.
01.07.2021 na
podstawie metody spektrofotometryczna|1-40 mg/l

Azotany
HACH LANGEnr 339

chromatografia
PM-EN ISO 10304- jonowa z detekcją

_

1:2009+AC:2012 konduktometryczną||39-50 mg/
(IC-CD)

Indeks
, |

: PN-EN ISO 8467:2001|miareczkowa 0,5-10 mg/lnadmanganianowy
Chlorki PN-ISO 9297:1994 miareczkowa 5,0-250 mg/l

IP/PB/11 wyd.6 z dn.
01.07.2021 naZelazo ogólne podstawie metody spektrofotometryczna|0,050 - 2,50 mg/l
HACH LANGEnr 8008
IP/PB/12 wyd.6 z dn.
01.07.2021 naMangan podstawie metody spektrofotometryczna|0,010 - 0,200 mg/l

HACH LANGEnr 8149

IP/PB/O8 wyd.7 z dn.
01.07.2021 na
podstawie metody spektrofotometryczna|2,0 - 250 mg/I

, HACH LANGEnr 8051
Siarczany

chromatografia
PN-EN ISO 10304- jonowaz detekcją

_

1:2009+AC:2012 konduktometryczną—|59-250 mg/l

(IC-CD)
Twardość ogólna PN-ISO 6059:1999 miareczkowa 7 = 900 mg/l CaCO3

PN-C-04554-4:1999
Magnez Załącznik A z obliczeń z obliczeń

Przewodność
elektryczna PN-EN 27888:1999 konduktometryczna 10 - 3900 uS/cm
właściwa

IP/PB/18 wyd.5 z dn.

Cyjanki podetawiemało dy spektrofotometryczna|0,010 - 0,100 mg/l

HACH LANGEnr 8027
Fluorki IP/PB/19 wyd. 5 z dn. spektrofotometryczna|0,25 - 2,00 mg/l



01.07.2021 na
podstawie metody
HACH LANGEnr 8029

chlorki 5,0 - 250 mg/i

Oznaczanie azotany 5,0 - 50 mg/l

obk chromatografia azotyny (0,025 - 0,50
azobynów PN-EN ISO 10304- jonowaz detekcją mg/l2 1:2009+AC:2012 konduktometryczną ,azotanów,

(IC) siarczany 8,0 - 250 mg/l
fosforanów,

,siarczanów fluorki 0,05 - 1,50 mg/l

fosforany 0,050 - 1,00
mg/l

Chlor wolny 2018.04 ZPA spektrofotometryczna|0,10 - 1,00 mg/I

Najbardziej
prawdopodobna PN-EN ISO 9308- ,
liczba bakterii 2:2014-06 NPL BIEscioTy czy
grupy coli
Najbardziej
prawdopodobna PN-EN iSO 9308- NPLliczba Escherichia|2:2014-06 Nie dotyczy
coli

Liczba bakterii PN-EN ISO 9308- metoda filtracji
grupycoli 1:2014-12+A1:2017-04|membranowej Nie dotyczy
Liczba Escherichia|PN-EN ISO 9308- metoda filtracji
coli 1:2014-12+A1:2017-04|membranowej ;Nie dotyczy
cza | PN-EN ISO 7899- metoda filtracjienterokoków 2:2004 membranowejkałowych "

Nie dotyczy
metoda płytkowa

Ogólna liczba (posiew wgłębny na
mikroorganizmów|PN-EN ISO 6222:2004|agarze odżywczym z Nie dotyczy
w 36*C ekstraktem

drożdżowym)
metoda płytkowa

Ogólna liczba (posiew wgłębny na
mikroorganizmów|PN-EN ISO 6222:2004|agarze odżywczym z Nie dotyczy
w 22*%C ekstraktem

drożdżowym)
Liczba

toda filtracjiPseudomonas PN-EN ISO 16266:2009|Metoda liracji

; membranowej .aeruginosa Nie dotyczy
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UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kluczewska 4 w Olkuszu wnioskiem z
dnia 25 maja 2026 roku znak NL/12/2026 wystąpiło do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Olkuszu w sprawie o zatwierdzenie Laboratorium Badania Wodyi Ścieków
Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kluczewska 4 w Olkuszu, jako jednostki
kompetentnej do prowadzenia badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zgodniez art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2026r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2026r. poz.
605) zatwierdzenia dokonano na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy zmienianej w brzmieniu
dotychczasowym.
W wyniku analizy dokumentacji przesłanej przez Laboratorium Badania Wodyi Ścieków
Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kluczewska 4 w 32-300 Olkusz,
przeprowadzonej przez pracownika Oddziału Laboratoryjnego Badania Wody Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Olkuszu stwierdzono, co następuje:
- laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 893 wydanie 20z dnia
4.11.2025 na wszystkie badania przesłane do oceny,za wyjątkiem smaku i zapachu oraz wdrożony
system jakości zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
- badania fizykochemiczne wykonywane są na podstawie polskich norm oraz na podstawie procedur
badawczych,
- badania mikrobiologiczne wykonywane są na podstawie ostatnich aktualnych wyników norm
polskich, o których mowawzałączniku nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi;
- laboratorium przekazało wykaz osób uprawnionych do pobierania próbek wody(3 osoby), które
posiadają certyfikat wystawiony przez PPIS w Krakowie oraz WSSE w Lublinie potwierdzający
kompetencje do pobierania próbek (zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uchylonym na podstawie art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13
marca 2026r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioroówym odprowadzaniu
ścieków oraz niektórych innych ustaw), laboratorium posiada akredytację w zakresie pobierania
próbek wody do badań zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 oraz PN-ISO 5667-5:2017-10.
Kontrola zewnętrzna dotyczy poprawności wykonywania badańi została potwierdzona w badaniach
biegłości.
Do badań biegłości wybrano kompetentnych organizatorów: ERA A Waters Company 16341 Table
Mtn Pkwy Golden, CO 80403, USA; LGC AXIO PROFICIENCY TESTING - (AQUACHECK) 1
Chamberhall Business Park, Chamberhali Green, Bury, United Kingdom, BL9 OAP; Eurofins OBIKŚ
Polska Sp.z o.o. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice. Organizatorzy badań biegłości posiadają
akredytację PCA na normę PN-EN ISO/IEC 17043.
W przedstawionej dokumentacji z badań biegłości poprawność wykonywania badań została
potwierdzona w zakresie:

Bl badań fizykochemicznych i sensorycznych:
- organizator LGC AXIO PROFICIENCY TESTING AQ673 runda 673 październik 2024 - oznaczenia:
twardośćogólna, chlorki, indeks nadmanganianowy (metody miareczkowe), chlorki, siarczany, fluorki,
azotyny, (metody chromatograficzne), fluorki, siarczany, azotyny, cyjanki (metody
spektrofotometryczne), przewodność elektryczna właściwa (metoda konduktometryczna), pH
(metoda potencjometryczna), barwa (metoda wizualna)
- organizator LGC AXIO PROFICIENCY TESTING AQ674 runda 674 listopad 2024 - oznaczenia:
chłor wolny (metoda spektofotometryczna)
- organizator Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o październik 2024 - oznaczenia: zapach, smak (metoda
sensoryczna- uproszczona, wyboru niewymuszonego, test parzysty)
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- organizator ERA A Waters Company runda 342 luty 2025 - oznaczenia: jon amonowy (metoda
spektrofotometryczna), magnez (metoda z obliczęń), azotany (metoda spektrofotometrycznaichromatograficzna)
- organizator ERA A Waters Company runda 343 marzec 2025 - oznaczenia: żelazo, mangan (metoda
spektrofotometryczna), mętność (metoda nefelometryczna)

M badań mikrobiołogicznych:
- organizator LGC AXIO PROFICIENCY TESTING QWAS WT347 runda 347 kwiecień 2025 -
oznaczenia:
bakterie grupy coli (metoda filtracji membranowej oraz NPL test Colilert), Escherichia coli (metoda
filtracji membranowej oraz NPL test Colilert), enterokoki kałowe, Pseudomonas aeruginosa (metoda
filtracji membranowej), ogólna liczba mikroorganizmów w 22*Ci 36*C (metoda płytkowa - posiew
wgłębny).
Uzyskane Zscore dla każdego z ww. parametru było <2i >-2, wszystkie wyniki ocenione zostały jako
zadowalające.
Badania biegłości w zakresie pobierania próbek wody- PT organizowane przez Eurofins OBiKŚ Polska
Sp. z o.o. (akredytacja PTO11) PP_1/PT/8/2025 RundaIV, obejmowały pobieranie próbek do badań
mikrobiologicznychi fizykochemicznych. Uzyskano wyniki zadowalające.
Wyniki badań biegłości potwierdzają kompetencje laboratorium do ich wykonywania. Badania zostały
wykonane w okresie krótszym, niż dwa lata od dnia wystąpienia o zatwierdzenie (zgodniezart. 12a
ust. 2 pkt 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
uchylonym na podstawieart. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw).
Laboratorium przedłożyło do wglądu informacje dotyczące charakterystyk metod badawczych
stosowanych w fizykochemicznych badaniach wódy. Wszystkie wyliczenia niepewności i granicyoznaczalności są zgodne z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Precyzja, poprawnośći granicą
wykrywalności dla parametrów barwa,chlor wolny, magnez, twardość są zgodne z tabelą 3 załącznika
nr 6 do ww. rozporządzenia.
Laboratorium przedłożyło przykładowe sprawozdanie z badania wody. Sprawozdanie zawiera
kompletne informacje wymagane przez normę PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresię raportowania
wyników oraz przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przezludzi, które definiuje, że sprawozdanie powinno zawierać: (...)
„informację o zatwierdzeniu podanych metod badawczychi parametrów (...". Na przedłożonym
sprawozdaniu w prawidłowy sposób podano informacje o zatwierdzeniu laboratorium wraz z
podaniem numerui daty przedmiotowej decyzji oraz wyszczególnieniem, które oznaczane parametry
są objęte zatwierdzeniem,a także wskazano osobę pobierającą próbkę do badań oraz autoryzującą
niniejsze sprawozdanie.
Przygotowany przez laboratorium projekt sprawozdania z badań spełnia wymagania zawarte w art.
37af ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęi zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026r poz. 605).
Uprawnienia do autoryzacji sprawozdań z badań posiadają 2 osoby - na podstawie upoważnień
zawartych w kartach charakterystyki stanowisk pracy.

Laboratorium prowadzi kontrolę wewnętrzną opisaną w dokumentacji pod nazwą „Potwierdzanie
ważności wyników. Pracownia analiz fizykochemicznych” dla każdej z metod badawczych orazdla
metod mikrobiologicznych pod nazwą „Plan potwierdzania ważności wyników”. Laboratorium
monitoruje potwierdzanie ważności wyników wykorzystując materiały odniesienia lub materiały do
kontroli jakości. Prowadzona jest systematyczna kontrola działania wyposażenia badawczegoipomiarowego poprzez sprawdzenia pośrednie oraz z zastosowaniem wzorców kontrolnych.



Laboratorium Badania Wodyi Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o. w
Olkuszu,ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz, spełnia wymagania prawne w zakresie posiadaniaiudokumentowania systemu jakości badań dla wszystkich parametrów oraz metodyk badawczych
objętych zakresem wskazanym we wniosku. Uzyskiwane wyniki badań biegłości potwierdzają
kompetencje laboratorium do prawidłowej realizacji badań wody w zakresie ww. parametrów.
Właściwość organu wynikaz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2024 r. poz. 416 z późn.zm.), zgodnie z którą do kompetencji Inspekcji Sanitarnej w ramach
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy szereg działań, służących do realizacji celów,
wymienionych w art. 1 ww. ustawy, w tym m.in. do ochrony zdrowia ludzkiego.
Do działań wykonywanych w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy m.in.
zatwierdzanie laboratoriów wykonujących badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.
Ponadto organ realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 13 marca 2026r. o zmianie ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2026 r. poz. 605). Zgodnie z art. 18 ust. 1 tej ustawy, przez okres 4 lat od dnia jej wejścia w
życie badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria
posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody,pod warunkiem
uzyskiwania corocznego zatwierdzenia na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy zmienianej w
dotychczasowym brzmieniu.
Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu orzekł jak w
sentencji.

Pouczenie
1. Odniniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Olkuszu Al. 1000 - lecia 13A, 32-300 Olkusz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzecsię prawa do wniesienia odwołania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania wnosi się do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Olkuszu,Ai. 1000- lecia 13A, 32-300 Olkusz. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa do wniesienia odwołania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olkuszu
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Zgodnie z przepisem art. 41 8 1 i 8 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

4. W korespondencji należy powołaćsię na znak sprawy.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Olkuszu
mgr Małgorzata Stańczak
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektrenicznym

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągówi Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz
2. 3xaa
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